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Purpose: This specification is to provide detailed information for:

OPTICHAMBER DIAMOND IFU- ROW

Part Number: 1084965

SPECIFICATIONS

Format: mini-fold instructions for use

Trim (flat) size:  24.6135” (w) x 34.45” (h)

Finished size: 3.0766” (w) x 4.9214” (h)

Stock: 35# Finch Opaque White Wove

Ink: 1C/2S - Black only

Finish: folding format as follows — note (in the artwork section below) which panels are to be the front and back panels when this material is folded

to finished size.

starting from the trim (flat) size, make 6 horizontal accordion folds in the height dimension, folding the flat size down to 24.6135” x 4.9214”.
then make one vertical fold in half, decreasing the size to 12.3067” x 4.9214.

then make one vertical fold in half again, decreasing the size to 6.1533” x 4.9214”.

follow with a vertical fold in half again to reach the final finished size of 3.0766” x 4.9214”.
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Artwork (Do Not Use Copy for Production)

OptiChamber Diamond
Anti-static valved holding chamber

@g@i

OptiChamber Diamond anti-static vaived holding chamber
ENGLISH  Inseructions for use

For sgle patient use onk

Thes ewice can be used rght out of the package. Prior t0 use,read tnese
instructions and those supplied wath the SMOL Abways folow your
physican’s instructons

Remove caps from both the pMOI and mouthpiece.

Prior 10 150 @xaming the device for damage and missing parts Remove

a8 dovie fpars s od o
fyou have any questons o you need to rey
Opohammber Darond.

place

Whan using OptiChamber Diamond with Lita Touch mask. place the
mask onto the mouthpece end and gently twist unt f fits securel

Insert the pMD! securely nto the fexiie opening of the end cap (xdapter)
then shake according 1 the pMDI instructons.

Pace Ips around the mouthpce (o form 3 bt seal Extale. Immediatoly
e the D! orce and begn 0 e dow Sow your nhdton §

the iohaation flow aert sound is heard Hoid your breath for up &

8 saconds or as drectad by your heakhcare professonal

I¥ using a mask, prass and hold the mask aganst the face 10 Create a seal
¥ addtional doses have been prescribed by your physican, repat the
abowe trucons as needed. (6A)

D0 10t Conr the exhaust vave during us

Do o ok the ehalton hgh fow Sert w-q e (6C)

Py
OpcCramber Damond

BAHASA INDONESIA  Peunjuk penggunaan
Hany untuk Sunakan leh st orang psen 10

Alst i et angaung dgunkan seteah dkearkan dar kemsan
Sebelum digunakan baca petunysk ini teriebih dahubs serta petuniuk yang
disodiakan borsama dengan pMOI Pastian untuk senartiasa mengkiti
peturuk dokter Anda.

Lepaskan tutup pMDI dan bagian mulut

Sebehm digunakan periksa adanya kerusskan dan bagan o Harg paca
alat Buir setap bends asing ats 553 dan alat dan mask

Jongan gunakan st Ja aca g yang ek at g gl
layanan pelinggan Phiips Respronics ika Anda memitki pertanyaan Jtau
jia Ands perks menggant OptiChamber Diamond.

Ssit enggurkan OpiCharksr Diriond dengn maer LisTouch
tenpatian miskr e i bigian Mt dn dengin et
st sampai masuk mw =

Masdidan MO dengn kol ke daam bk sl Lagan g
tutup (adzpor) il goyangkan sesuai dengan peturyuk pMI

Termpatan bibir  sekeling bagian mult untuk menutup rapaLTIpSL

tarian pMDI sekall dan mudai
Lamiatian nafas Anda jka suara peringatan
s bl trdeng Ttun s A gz § etk atau sesum arshan
profesional perawatan kesehatan A

ka manggunakan masker, tokan dan tahan masker ke arsh wajsh untuk
frenciptakan penutup. Jia dosis tambahan Giresepkan oleh dokter Ands.
uling] petuniok G atas sesus kebutuhan. (64)
Jangan menutup katup pembuangan selima penggunadn (68)
Jangsn menghalang) peringatan alran tinggs nhalasi selama wu«n«.ﬂ (Ce]

OpeChamber Damond - Antistaticky inhalaéri rastavec s ventilem
CESKY  Nivod k pouiiti

Powze pro poubitf jednim pacientem.

Toto zarten e poudt olames po jeho vymuti bk Pred pouttm

prette 0 bk 8 plyy PRGN K b bk
Vidy se fidhe pokyry swho Kkate.

Seimbse kit = takového diviovacho o 3 2 st

Pred poptin zen sk s g potkaen 1 288 ey b0
sougisy, Odsirafes ze zafizent 2 2 Gopikowd masky jakekok caf precméty
o editon Nepodisgn ateen  palcaanon i Chblmi

Jostize mte jakeioi otazy rebo pokud potrebujete wment
23ttzeni OptiChamber Damond za nove, kontaktute shitby zakazniim
spoletnosi Phips Respronis.

Koy2 poutivise zafeni OptChamber Damend s maskou LeeTouch,
nasadhe masks N Rustek 3 ORI § OHCEte, dokud nen bezpetné
shpoena.

Zasufte takovy davkovad ihaleor pevad 00 OO prného Koo
aybu (adapéru) a pak jin zateste podie pORAG PIO PO takoveho
divkovacho ialitoru

Cemknte nustek pamé rixVydechnise Okamitd thou slitte
takowy divkooeaciinhatisor 3 zaCnite pomaks vdechonas, Jestise ushiie
wistrahu upozorfusc na pHE rychly prifok vzduchu oA vdachowdnl
zpomatte vdechovnt Zadrste dach na obu a2 8 sekund nebo na dobu
doporutency vasim lekarem.

et potiate s pudtte o Kk cbic i . by
dobPe tasnia. Pokud vim ekaf predepsal dodatetné davky. ope
o povuby it icend ki (G4

8ehem poutt nezakryvefte vistueni ven. (68)

8enem pouttl neblokue vysirahu UpoEOMuc na Pl rychly pritok
vaduchu pA wdechonint (6C)

OptChamber Damond antiscatisk holdekammer med ventil

DANSK  Brugsanvisning
Kun tl brug p on oriot patient

Derwe anorchng fan s brug umiddebart she e L

bade d Te for den trykdreme. dossmike
auohalere (VDL Brsereed Meoed Dose e nden brug Fag
aitd i leges amvisninger.

Feen anteme bide pi pMDNen o mundstyider.

Eferse anordningen for beskadigelse og manglende dele for brug, F e

fremmediegemer eler snas fra snordnngen og den valgine maske. B

i#@ anordingen. i der er beskadigade ellor manglende dele. Henvend

it P spcrics kot I 3 o g erpemd e
ar behoy for at udsife OptiChamber Diamon

‘N du bruger OptiChamber Diamond med en LiteTouch maske, 4 placer
miasken pa mrundstykkets ende Og dre; forsgigt,indel den uoder godt fase

St pMDYen gock ind 1+ den feksble Sbnng pd endenecten (adapeeren), O
& ryst hele samingen bt pDX amasningame.

Put Leberne ombring mundstykhet, o hoid dem 1. And ud Udes
‘omghende pMDHrhaloren, og begynd ngsomt at de adad
ingsommer ind, bis inhaleringsfiowalarmen hares. Hold veret | indtl
B sakundor ofer i, i kages amvsninger:

Hvis G bruger maske, 51 hold masken tet og fast 0p iM0S ansgiet,
3 den er 2 i yderigere doser er bevet ordneret f 4 txge,s3
gentag ovenstiende procedurs efter behov (64

=k ikn udindingseentiion, mers & bruger amﬂnw. (8
Sloker kke for irhaleringsPowalarmen under brug (6C)

OpeiCh:

DEUTSCH  Gebrauchsanleitung

Nur fir den Enpatientengebrauch.

Dieses Ceh st direkt aus der Verpackung heraus einsatzbereit Vor
jese Gebrauchsanistung und die Aletungen fr das

Ua‘;umvuml durchiesen. Stets den Anordriungen des Arzies foigen.

Die Schutzkappen von Doseraenosal und Mundstick sbnehmen.

Das Gerat vor Gebrauch auf mogiche Schaden und fehlende Tele.
untersuchen. Fremdidrper oder Schmuez von dem Gerlit urd der
wahlweise verwendbaren Maske entfernen. Bal fahlenden oder
beschidigten Teilen das Gerdt richt verwenden Bei Fragen oder zur
Anforcerung von Ersatz fir die OptChamber Diamond bitte Kontakt
Philps Respironics-Kundandierst auinehmen.

Wenn die OptiChamber Damond mi der LiteTouch-Maske ben
werden sol, die Maske auf s i vorseidg

Das mit Trebgas betrebens Dosieraerosol n de flestie Oﬂmrq der
(Ve ick)

drehen bis sie fest enstzt

Abschi ) der Anieitung,
schitteln.

Das Mundstick mi den Lppen fest umschiien Ausatmen Das
Dosieraerosol sofort enmal aktwieren und anfangen, lingsam srzuatmen.
Wern ein Wamsignal ertont, de Atmung veriangsamen. Den Ate bis 2u

8 Sekunden oder gemaf den Anwaisungen des Arztes/Therapeuten haten

BaiVerwandung ener Maske solle diess fest gegen das Gesict genalten
werden, um ene gute Abdichtung zu ehaten Wern der Arzt mehr 4%
enen Sprihsiol verschrisber e oben bexhriebenen Schitte nach
Bocirf wiaderholen (64)

Winrend des Gebrauchs dis Ausstemwent] icht verdecien (68)

Die Ofirung for das Hih-Flow™Wamsignal wahvend des Gebrauchs
nicht blockieren, (6C)

‘Cimara de recencion antiestatica con vavula OptiChamber Diamond
ESPANOL
Para usar en un

Este dspositio puede Us¥'se tal COMO 59 encuentra daspues de
desompacario, Antes Ge usario. i6a stas instrucciones y 13s proporconadas
con & pMDL Cumpla siempre s instrucciones de sus medicos.

Instrucciones para ol uso
“olo paciente

Sague ls tapas oel pMD y de a boqulla

“Antes de usar el Gispositivo @xaminelo buscando pezas daadas o faltantes.
Retiro dei dspositvo y la mascarila optativa Qualqueer objeto exirafo o
basura presante. No use o G$pasito 5 hay prezas dafads o que faken.

Si tene preguntas o necesita reemplazar s OptiChamber Diamond. lame
al servcio de ayuda 3 ciente de Phips Respronics.

‘Cuando use 'a OptChamber Diamond con a mascanla LiteToudh,
coloque la mascarila sobre o extremo Go b boquila y tuerza suverente
hasta cue quede bien asegurads

Inserte tven el pMD| e la abertura fexie de b
trasera (xtaptador) y Iuego 53 6 ConNpnto iguiendo ks ARNKCIONs
para o pM;

Cologue s labos formando un buen selo akrededor de (a boquila. Exnale.
Inmediatarmenta oprrma of pMOI ura vez y empiace a iala lentamente.
suena b alirma del flo de rhalacon. inhaie mis lentamente Aguante &

afento hasta 8 segundos © como ke haya indicado su profesionsl de sad

51 usa una mascanila, presignela  reténgala contra la cara para formar un
seli Si 3u medico lo ha recetado doss adiionales ropita las instnuccones
antenores segin las neceste. (6A)

No cubra s valvula de ventiacon durante o uso (68)

No bioquee La alsrma de fup de inhalacin elevads durante ef uso. (6C)

AvnaTanxos 88hasos ouyKpATIONS j ParpiBa OptiChamber Diamond

EAAHNIKA  O8nyicc xpriong

F1a xeion ox €va v oadevt

H ouoxzuf aur wmopel v XpAewOmonft Gutouw g
amocuruaoli. Mpw ano ™ xprion, Siafaore ourés TG odnyicg
KaBixg K g 0BMYiEG nou napexovna: e 10 pMDL Na mpeire
avIOTE ig OBYIES 10w 10190 cag,

s e g ———)

Tipay @nt 1) Yo ebertore T cuoxut 110 ruxdy Lopud was
eZapripama mou Tuxow Meimouv, ABaIpEaTE K6k S0 VTREIEVD 1

Mdhamisy G Phlps Respironcs cev Exere pumhens 1 ypodleere va
avnwaragTheere Ty OptChamber Damord.

Orav xproyomocize 70 OptiChamber Dismond e ) dova LesToud,
TOMOBETGTE 11 MAOKG EVTO, T0u GKPOU ETITTOMION K1 TPIOTREYTE
v Gk €ug OTou MPOSSAOAT GobaNiX,

Eiotyere copahig 70 PMDF /766 T0u E3KaTTTOu QUOIaTOS T0U
GXpaioy PAMGTOS, (MPOSSPYTYEA) K KGTOMY GYAKIVGTE TO SUNGWVT
e g o8nyig Tou pMOL

Bakre 70 Y€MY 005 V3P Gl TO EmaTéuIO Y1 VA KACIOTE Sdird.
Exmieiore. EvepromornaTe autow To pMDI xa apiae va tiomveeTe
1y Oryd. EmBRGBIVITE TV OGN UG 64V AKOJGETE TOV RO
auvayepuoo por; exavor Kpammore v avanvon oag éws 8
BEUTEPONEIT ) Gipiww i Tig OBAYIEG MOV 00 EBuIE 0
UYEIOVOpIKEG 2O mOPOKEDS.

EQV YONOWOMDIEITE i HACKD, MESTE QI KRQTTATE NATTUEVT TN pAcKD

07O PO 0 1 Vo KA PTG, QY uvTaYaypadrnkay
TARpupETKLS BOSLG, M6 TOW 1a7P6 G, ETAVEAGBAVETE g

awartpuw 0BMYieg omws Ypadlera, (64) May kahumere m BaMiisa

eZanuong kata m xoon, (68)

?6\ KEMITTETE TO CUVEYEPLD E1oTONg LTAC PONG Kaa 0 XPNen.

Chambre de stockage da produit 3 valves antistatiques OpdChambar
Diamond

FRANCAIS Mode d'emploi

Pour utiitation par un seul patent

Ce disposit peut &tre utlise tel quel une 15 sort de son emball

Uisez attentivement ce mode dempioi et cebi qu accompagre Inikalateur
PMDI avant e vous servir de ca dispositl Suve toujours es instructions

Retirez le capuchon protecteur du pMDX et de fembout buccal.

Avant de vous serve de ce dsposit, inspectez-ie pour vous assurer quil
st pas endommage et qu'aucune pece ne manue. Retrez tous corps
étrangers ou Gdes du dspost ot du masquo en option Nt

disposiif s des piéces sont endommagées ou manguantes, Prenez contact
avec e sanvice de upport 3 & Clentele e Philps Respironics en cas de
uestons ou 5 vous 2z beson de rempiacer FOpsCharnber Diamond.

)

Lorsque vous wrilsez [OptiCharmber Dismond conointement wec
masque LifeTouch, places le masque sur lextréme de fembout buccal
at fatese tourner doucemant jusqu'3 e quil 5ot bien an plice.

idres socement i DN dis Tovirnre el de
Fopeurassr (adiptater) e secoue ensute conformement au
dlempioi cu pMDI

Places Jes ivres autour de fembout buccal ain de couvri toute
fouverture ce facon étnche. Exhalez. Actionnez immediatement
Tinhalatour pMDI un fors ot commencez 3 inhaler lontament. Ralentssez
votre innalation s L tonaité d Serte retative 2 débit d'nhalation se fait
entendre. Retenez votre souffe ‘maximum de & secondes ou
sei0n [a curée que vous conehera voire professionnel de sans.

S1v0us utlsez un MISGUE, 2pPuyes Sur Celi-cl et Mmainsenez-ie pressé
conire e visage pour rendre e contact étanche. S voire médaci 2 prescr
des doses addionnales, recommencez
Ia procecure décrie ci-dessus autnt de fos Que cela es: necessire. (64)
Ne cousrez pas s vabve déchappement pencant fempici. (68)

Ne bloguer pas [erte e S d'nhalaton dlevé pendant lemlol (6C)

OptChamber Damond antistatitka komora za pohranu s vendlom
HRVATSKI  Upute za upotrebu

Za upatrebu na samo jechom pacientu

Ov se uredaj mose korists zrano & pakirana. Prie upotr

S et st i e
& myesenim dozama (pMDI). Uviek s& prdrivage uputs sv0g leenka.

Ostranite kagvce 1 s irhalstora pod tiakom § mjerenm dazama (pMDN)
S nastadka 23 usa

Prig upotrebe proverite G uredy nerma oZiecenya i dyelova b
nedostay Odsirante sve swane predmets i brhosne § wedaa |
opoonaing maske. Ne korist ako s djelow oftecen i ako
nedostau Koreaktrajte korisitk shabu Philps Respironics-a ukoiio
imate pianja i trebate zamijervs OpuChamber Diamond

Kad korstie OptiChamber Damend s LiteTouch maskoem, state maku
na nastavak 23 usta « blgO wvigite ok ne siedne ST N o My

Unetrte nhalator pod takom  vjenenim dozama (pMD) ko
da je sgumo utvriten u fleksibin: otvor (adapeer) na krajnoy kapic

2 z3tim protreste prema putama 2a inhaator pod tlakom 5 mjeranim
dozama (pMD),

Stadte usnice okD nsstaka za wne | avierite se da dobro prijnEu.
edahnite. Odah peisnte jednon s biste pokrenli nhalator pod takom
s mjorenim dozams (pMDX) | potrite potagano udisati Ukoiko 50 Cuje
alarm protoka irhalicie, wsporite svoje udsanje. Drtite dih do 8 sekund i
prema uputama vaseg strutnaka zdravstene nege.

Uik horistite masks, pesisnte | deste masi na kcu kako bi dobro
pronus. Usco v stk propaso dodtne s, pononts po
potrebi gore opsane Loute.

Remost poks Gt ven itkom vporebe, (8)

Tiekom upotrebe nemate biokirati upozorenje 2a visok inhalaciski
protok (6C)

OpeiChamber Diamond erogatore a valvola antistatica
ITAUANO Iseruzioni per uso
Da wsare asclusvamente su un soio pasiente.

st disposivo & pronto aF o, Prims delfut, eggere attencamante
e istruzions alegate e quele fornite con il PMDK. Segure sempre le
isnions del madco curarte

Toghere | cappuca dsf pMDI e dal boccagho.

Prima defuso verficare che 4 d<p0sty0 60N presents dnti ©
mancars. Rmuovere qualsas Oggesto estraneo o resicu dil dsposio &
data maschera facoltativa Non utiizzare il dispostivo in caso v sano pari
dannaggate 0 mancanti Aivolersi 3l Servizo Clierti & Philps Respironics
per eventual domande e per feventuale sostituzione dl dispasitng
OptiCramber Damend.

Quindo s 23.OpiChamber Dimond con s machers s Touchfare
s mascher sullestremith del boccagho @ grare daicataments fino 3
quando non si blocca in posizione.

Inserse il pMDI sakamente nelfpertura flessibie defa copertura fnde
(adattazore) quindi agtare secando ke inazom del pMOL

Mesters lo ibbra tiomo & boccagho © srngerke. Esprare Attvares
emmedatament | pMDI uns vota ed inizare ad insprare lentamente
Tallarme W50 d nalazione s attva, rallentare fnalazione. Trattes i
oD per un massimo & B second: o come Faccomandito dal medco

Se 5i usa la maschera, premera & tenerfa pramuta CONIO il viso per creare
una tenuta suagri Se il medco ha prescritio ukerch dost ripecere le
istruzoni come occorre. (6A)

Durante [4s0,non coprre & vakola di sfsto, (68)

Durante fuso,non bioccare fallarme G flusso eievato d inalasione. (6C)

OpeiChamber Diamond antiscatiskd krsjcelpa ar virses
LATVISKI _Lietosanas inserukeia

Lietotan sk vienam pacientn.

S0 ierici var fetot 1ot pec anemtanas no iepakojuma. Pirms fietofanas
hsiot 10 un a1 pMO! (fkstiu dovu spiediens inhalatora) ierice pioviercio
instrukciu Vienmés sekojet arsta noradjumie

Nooermiet vicipus no pMDI un mutes wgala.

Pens rices ietotanas pirbudiet. val nav kid boikmu val zrikstosy
dabs Aizviciet visus svelkermenus va gnaus 10 1e1ces un avtles masias
Nefietojet erici a t3s dafas ir bojatas vai QrTkst. Ja jums i kads jautaimi
vai nepecetams nomaint OptiChamber Diamond, szinieties ar Phisps
Resproncs kienty atbalst

Lietojot OptiChamber Diamond ar LiteTouch masku uebecet masku uz
mutes zgafs un viegh gromet, fidz 1 ¢ stingn pestprnit

Stingr lespraudiet pMDI okanajl gala vacna atverd (adapterd) un pic am
atier 4 norddits pMOI instruscijh.

Ar pim sptvere mutss ek v, i i st
ekanetioties viens rez darturiet MO un s3cie lenim ieelpor.J atskar
-e«;m piasmas bridngjuma sindls, palniniet eelposanu Azturiet elpy
8 sekundem vai k3 noracis isu vaseltas apripes profesonsis

Listojot mask, piespiediet un turiet misku pie 5835 1 izveidot bikgjumu.
Ja drsts jums zrakstils pupidu devas, tkdrtoe ieprekiminios noradiumus
pec nepecesamibas. (6A)

Dctinas o onaciyes gods ars. ()

Letosnas Lska nenosprostopes s brickouma sensoru (6C)

OpeiChamber Damond antisztatikus, szokepes @rtskamra

MAGYAR  Haszndlati utasicis

Cask ey betegen hasenilandd.

€232 052402 3 csomaghal kivave zormal fahasznabhatd, Hasznalat elétt
ohvassa of azekat 22 wtashisokat, dletva 3 pMDlvel kapottakat is. Mindig
Kovesse 2z Orvos utastisait

Vegre le 3 kupakokat mind a pMDI-r6L mind a seijrészrdl,

Hasmiiat elot vizsgilja meg az eszidizt hogy nem sérii-e, & nem
hidinycznik-o abatrészek Vogren ki minden idegen tirgyat vagy ssennyezést
ax estidizbl 65 22 opcionils maszkbal Ne hasandja 2 eschizt, ha
akatreszek sertitek vagy hidnyoznak. Lepien kapcsolatba 3 Phil
Resproncs Ggféissolg@atad, ha kérdésel vannak. vagy ha ki ball csereinie
2z OptiChamber Diamond esi

Ha  LneTouch massidal hasendja ax OptiChamber Diamond esshtizt
helyezze 3 maszkot 3 szrésare, é Ovatosan forgassa ol amig szorsn
ne ieszhadik.

Helyezze be 3 pMDHt s30r0san a zdrokupak (dapter) végen lev rugdmas.
npisba, majd riza mog a pMOI utashisa szennt,

Helesze hat 3 sesre gy oy eoroan beog 22 Leeparen o
Azonnal makddtesse a pMOWt egyszer é kezdjen lassan beigegenn

Lasshsa 3 beldgzést, ha & bedgadsiramis rasrtss halknd Tartss vissza

Ilegzetét masmum 8 MisOcpertiy, vagy hogy a2 Orv0s UAStotta

Ha maszkot haszndl, nyomya 2 masekot az arcahae € trisa ott szorosan
lezirva Ha 53 tovabidi dGzsoia Ft el isétele meg 3 ferti
utishdsokat szikseg senne (6A)

Ne fode e a elep kimenetet haserilat Jatt. (68)

Ne skadilyomza meg 2 60 belégeésiramids nasrdse hasendlat latt (6C)

OperChamber Damond antistausche voorzetkamer mee kiop.
NEDERLANDS _gebruiksaanwifzing

Usshutend voor gebruk door éan patént.

Dit toestel kan 20 ut de verpakding werden gabruskt Lees v6ar gebruk
deze gebruksaanwiging en de bg de pMDI geleverde instructies Volg aitid
de 3arwizngen van uw arts

Neem de dop van ce pMDI en het mondstuk

‘Controlear het tosseel vér gebruik op beschadigng en antrekende
onderdelen Verwider evntusie sroemde voorwerpen of romrmel ut het
toestel en hes optionele masker. Gebruik ht toestel i als anderdelen
beschadigd 2{n of ontbreken, Neem contact op met de Kantenservice van
Prilis Respirorics als u vragen heeft of as y de OptiChamber Diamond
moet venangen

Wanneer . de OptiCramber Damond met LteTouch maskes gebruie,
het masker o het mondstuk piaatsen en voarzicht draaien totdi het
go0d vaseze,

Stk s GMDI s 1 d el openrg vin de 8 ()
i volgers do instructies van de pMD

Plats uw ippen om hes mondstuk zodat een goede afsueing ontstaat
Adam ut Actveer de pMDI ormiddal bogin langzaam in
adomen Adem langzamer 3t do waxschuwingstcen voor ademiion
Houd uw adem maximaal 8 seconden in, of 20 ang 3 uw
sezonchedszonger aangeett

s u een masker gedeuikt, het masker tegen uw gezcht edrukt houden
20dit oen goedo afliting ontstas, Als or meer doses zin Hroven
door uw arts, do bovenstaande imstructies heshalen wannoer rodig. (6A)
De utlaatilep tidens gebruik niet bedekken. (68)

Het alarm voor hoge ademfow tidens sebruk et blokkeren (6C)

‘OpeChambar Damond antseatisk inhalasionskammer med vencl
NORSK  Bruksanvisning

Md brukes kun pd én pasient.

Oene anorcnigen kan brubes drete éra embatasen Les denne
anvisningen og anvisningen som leveres med inhalatoren, for den tas i bruk.
Legens anvisninger ma altd folges

Fiern hettene bade a nhalatoren og munnstykket

Konerober anordnngen for bruk for 3 52 et skader eler deler som
mangler.Fiem eventuelle rermediegemer ellr smuss #a nordningen
g din vaigne maken. bp bruk anordingen dorsom dot fnes deler
som er skadde elir som mangiec Kontakt kundeservice hos Phips
Respronics hvis du har spersmdl eller hwis OptiChamber Damond

mA skiftes ot

‘Nir OptiCharmber Dumond-kammeret brukes Sarmmen med Lt Touch-
asken, passares masken pd enden av munnstykket O v Bl den saser
SOt pd pass

Sett inhaiatoren goct pi plass | cen fleksibie Ao e
{adaperen), Rist evetter it inhatstorens anvsn

Pl feppeni ruch ouarsidet i d dane pn feeiog P

Abtver ioha e én ing o begyn  pene 1 s, Pt
sabtern et b o vrsai s rbidele med rhlaoratan
Hold pusten | innti 8 sekunder ellr s3 lenge som helsepersonalet gir deg
beskjed om

Dersom s brker en ks, il du ke og ol den ot rskas for
1 danne en forseglng, Gienta instrulsjonene ovendor dersorm legen
forasiaiver flre doser. (6A)

Iike ek utblisingsventien under bruk. (68)

fkke bickker delen som varsier o hoy inhatasionsfiyt undar bruk. (6C)

Antystatyczna komora inhalacyjna OptiChamber Diamond z zaworem
POLSKI  Spossd uiycia

Do wiythu wylacznie preez jadnego pacjents.

Urzadsonia mein uywad bezpotrodnio po wyscu 2 opalkowaria, Prand
utyclem 23pozat 56 2 tymi wekazowkami oraz informacimy dolaczom,me
do ralatora cineniowego 2 dozownidem Zawsze H0S0WAE 5§ G0
wakiztwek lekarza

Zdie ztyck 2 inhalatora (2 usinka,

Przed utycem sprawdzit pod igtem skt e copkd
Usunge wazelkie obee ciah Iub zabnuceena z
s N ol Sosowat Rk ral K Copc e >
one uszhodzone. W raze pytaf lub koniecinos w OptiChambar
Diamond skontzktowad ¢ 2 driskem obshay Kenta Phiips Resproncs

W przypadku utywana uzadzenia OpuChamber Diamend z maska
LiteTouch, syt maskg na kofcowss ustnka | deliatie praeirece,
3y zamocowst

WioiyC inhalator w elastyczny otwor Geznka (zatycaki) | weirzasnac
2p00Ne 26 wskazbwians GolEzony: 60 iNhJator.

Seczeine obji ustnik wargam. Zrobic wydach, Natychmiast nacisnad
Jeden raz Gomowrik ibalatora cidneniowego 1 rozpocs3t powohy
widech Zwolni¢ wdech, je2ok odezwie sip alirm szyblkoi praephywu
wdechuWstrzyma¢ oddech na maksymalrve 8 sekund lub godnie 2
zaleceniamy lekarza.

W przypadku borzystania 2 maski praytrzymac maske pry twarzy

aby Scide proylegat esed ek praspial doditkome dawki powtdezyt
powy2sze czymnosc. (64

N zabrywat zawory wylotowsgo podczas inhaacit (68)

INie blokowat 3l dewiekowego szybkoscl przeplws w trakoe
korystana z rzdzena. (6C)

Camara de recencio valvulada antiestitica OpuChamber Damond
PORTUGUES Inscrugdes de urilizagio

Apens para utleacio num o pacente.

Esto dspositivo pode ser usado mediatamento 3pds ser detempIotado.
Antes de usar. ler estas instrugdes, bem como as instrugdes fomecidas com
© inalador de dose calibrada pressurizado (pMOI). Obserar sempre as
instrugBes do seu médco.

Remover s 1ampas tanto do inaiador (sMOI) como da peca para boca

Antes de utlizar, verificar 0 dispOStv Quanto  presenca de danos ou

exsténcia de pecas danficadss ou em faka, Contactar 05 servicos de
asssttnca a0 consumdor da Philps Respironics se necessitar de diguns
‘esclarecimentos ou se necessitar de substituir a OptiChamber Diamond.

Quanda usar 3 OptiChamber Diamond com a miscara LieTouch,
colocar a miscara sobre 3 extremndade da pea pra boca e torcer
curdadosaments até car bem encanady

Introduzi o inaladar (pMDI) fmemente na bertura fexice da
1pa da extrenidade (adaprador), g \cg_ldm’mm de acordo
com as mstruxgies que acomparham o indlador (pMD)

Colocar 0s 14405 3 volta da peca para boca para formar um selo
Rt Expr Actar medatamer o maidor DI vez ¢

2 ialar lentamente. Abrandar a 5u indaglo se soar  dlerta
s0noro do fuxo de mataglo. Prender 3 5ua respiacio durante cerca
2 8 seundos ou conforme 35 instrugDes do seu profissond de
cuidados de saide

S usar uma mascara, preme @ manter premida contra 3 ace para riar um
selo herméteo. Se 0 seu Mo iver receado doses AdKions, repesir 25
nStrLGBes NGCAtS ACENE COnforTe Necessino. (6A)

N30 cobrir 3 vahula de descarga durante 3 wtizacio, (68)

N30 bioquesr o alerta de fluxd de inalaczo elevado duranse a utifzagio.
(60

ANTMCTATHMGEXAR MPHEMIAR KAANAHHAR Kamepa OpuChamber Diamond

PYCCKMV  Muctpyiaum no npumencso
ANR NOKEI0EGIR TOAND OAYSIM MALHIRHTOM.

Sruas yCTPOCTON MOMHO NOASIOBITECA CP3y NOCAR €70 PACTAHOBKA.
TIOPRA 111013083440 NPOTHTE 374 CTP/XLI 3 THHOKD ICTPYRINS
AM AOBAPYIOUIErD IHEEMBTIECHOrO WrraAstopa (PMDY). Beeraa
CABAYE e 6310 8

Coamnrre woraain ¢ pMDE u mpsuyia

T 2 e Ot W YRATEE s

A0 B €70 KOWTO! s Yiaurre

K60 noropee® Ofbims s wyEop 5 yErDOSTI
55374409 Macon H Oy yCTPOACTEOM, O Kk B0

43 670 KOWOHENTOS i OTCPTCTBYOT, CompanTech €

Oragnone 0Bcrymisivam Wserton Phips Respronics, ecaw y Bac ecrs

BOrpOC it Bis ueoBuOAMuO rpOVImECTY ey OptiC)

amond.

Tlpw none308arsw OptiChamber Damond b Cowerarem C MackoR
LiteTouch HACLAVTE LACKY 143 MyIAITYI W KRYPAITIO NOBEPHTE G,
noxa on

(homo seezyme wranrop PMDI & 3acTires0e OTeepcve
SarAyumo (AANTEDA), 3 NOTOM BETPROVTE CrAIINO INETRYRIM
a0 vearsTopa HMOL

ThOm™HO Cocsamie wynayK ry6amin Camnsiire muaox. Coay
atrop DHO! n vemrrs aainerd

FOTOG, SMEANTE 1IN0, TABDHHTE AR SADTS AD B COAMA
M COTAICHD yKaz M BAUSND CHOUGMACTIMERNE

Ecru Bus nOAS3)ETECH MICKOR, IEVRMITE €2 1 IPRABDIKIBEITE 13
A ORI ropETIOETI EC Bl A0 FPOMICA ACNONWITE A
AOIA TOBTOPUTE, 0 1EOBHOAMMOCTI, FOVIRARTHIE Mt W CTRYNLFO
(64

& .'pe- NGAI0BIIA 142 NDHKDBIATE BuiyCRHOR Kaanan (68)

B0 BPaus NO=08ia1n 148 GOKIDYTITE CHHEN BLCORDTD yPOBHA
weaHOrD naToR. (6C)

Camari de retene anUSTAUCE provzuti cu supapa
OptiChamber Damend

ROMANA  Instrucgiuni de udlizare

Utzare umai pentr un

Acest dispozitv este ambalt gata pentry uilzare. Inainte de utizare, ot
Aesto Mtructiuni § nstructiuniie ce Isotesc inhalatoardie sub presune cu
doze determinate (PMDI). Respectat intotdeauns indicatile medcuiu
dumaenous

Scostey; capaca atie de la pMDI, G 5 G2 a st

Tnarve de utlzare controlap ca dispzitsad <4 nu fe detenorat sau 3T
Ipseasca piese. Inlitura toate corpurile sirline sau resturie din dspostiv
# i masca opporald. A nu se wikza dipozitvul dacd prezntd piese
deteriorate sau i ipsesc piase. Dach aveti rerebin sau dacd este nevoie
de inlocuirea cispoztub OptChamber Diamond. hiti legétura u
Centrul pentru relas cu cients 3 imes Phiips Respirorics.

‘Cand utizat dsposronsl OptiChirmber Damond ci 0 masch LiteToueh,
poziions) Misca peste extremitatea cu Mugturul $ sl Usor PR
€nd e besaz ferm.

Foay ferm Gspazenul pMDI T deschicerea flenbid 2 Capacubi d
extremitate \mw'ory 2001 sCuturags in conformitate cu instructirnve
depostius p

Pozaionay buzele in panul Mmagbucula pentru 2 forma o Coneane eansl
Exgurati Acyona imediat dispositvul pMDI  datd 5 rcepey <3 inhalaty
cet, Dacd se aude un sunet do arma perery flowl de inhaare, Incebg
Dhare Tt reprata Smp de pind 1 8 secunde s dopd um &
indica specaistu n domenil

Dack i o et aph oo apto s pel A e s o
leglturd etansa Daci medcu v-3 prescrs 7S doe plnenie rpoy
Gperatinie de mai 5us upd cum este nacesar. (6A)

Nu aoperti supapa de evacuare in trmoul utledric )

Ny blocat) 3arma de flax ridicat 1 mpul nhaari pe durata utizar, (60)

Antistatcka zadriiavaca komora s venulmi OpoChamber Damond
SLOIENC|NA Nivod na po-dme v

i poustie len u jedneho pac
Tem zanadenie Moo Poult rovno 2z obaiu Pred poulitin s preciite
840 pokyny 2 pokyny dodané  inhaldtorom pMDLVidy dodrsavate
pokyny lekira

Z inhadtora pMDI 3 dieks ra sta odstrifite uivery

Pred pousin skonrokte, i zarisdene e je poSkodent a & mu
nachiba dieh. Z0 zanadena a volteie) masky odstrifte vietky cudde

redmety a natstotu. Zariadenie nepoutivafte,  ma poskodend 3o
chibajice diely Ak mite akeikolvek otizly alebo potrebuete wymenit
homon OptiCharmber Diamand koreakiute zikaanicke shutby spolotn
Prifps Ressironics

osti

Pred pouttim komory OptiChamber Diamond s maskou LiteTouch, maska
nasadhe 1 RStk 3 JOMING 10U GLAALS, kym Nebude pevna pripond.

Infalzior pMDH peve z2suée G0 prneho Onvors Koncoweho uzkvers
(adaptea) a potom ho pretrepte pod pokynav pre irhalitar BMDL

o diehs do ust zatvorte pery tak. by tesne prilehall Vydychvite. Ibned
raz aksjto inhalitor pMDN 3 zaénto pomaly vychovat. Ak poujete
Varouny zvok pridu vychovania, vdychovanie spomalte. dych na
8 sekind seb podk Pokynow veEhD 2raronEkeno pracomia

‘A poutivate masku, statte ju & podrite Oprot i, &y tesne
prilehala. Ak vim lekir procpisal dalti divky, podis potreby Topalite
pokyny vySse. (BA)

35 poutivana nezskryvajte vipustry ventl. (68)
Pocas poutiani rebiokie varownie O wiokom pride vdychovania (6)

‘Antiscasiéni nascivek za danje zdeavd 2 ventilom OpoChamber Damond
SLOVENSCINA  Navodia za uporabo

Pripomotek je namenjen samo 23 osebno rabe.

Pripomozek lahko uporablste ko, ko ga vaamete &z erbalste. Pred
uporabo preberite ta nvodla n navodi, prictens inhaior pMDLVedno
Wpottate Zraikow naodh

Odstranite pokrovéek z inhafatons pHDI in ustrika

Pred uporabo pregiite, 3 e prpomotek potkodosan in all mu menka0

o
dek Obmite se ra servis za siranke Phiips Respronics, e imate vpratanja
ali morate zamenjat pripomotek OptiChamber

#ri uporabi pripomotia OptChamber Diamond z masko LiteTouch
namesite masko na konec usinka i 0 neEno obradajte, dokler se
ne prilega

Inralstor pMDI vstarte v priagodjvo odbrtno zamatka
(prlazojevalni) da e trdno amedten,nato pa ga sreses sdadho
£ navodis z2 inhalzor pMOL

Z ustricam dobro zatesnte ustnik ladihnte Takoj enkrat skvrane
nhalator pMDI in zatni Upotasnite vahaane. te sitite
alanm za hitrost vdhavang Zadriite Gh z3 navec B sekund ak kot vam
narodi zdravstvon dolavec

Ce sporsbleie mai o priirits s chae i pricig. s site
e 2k precel dodtne odmerke, ponavie postopek o
zgormh navodi (i
Fad s s potewag verels 2 stavre, (68
Mad uporabo e ovirajte alarma za visoko hirost vdhavana. (6C)

Antisaagtinen, vencsilli varusterru OpaiChamber Diamond -tilangatke

SUOMI  Kaytoohjeet

Aincastaan potlaskohtasseen kiytdon

Aincastaan poulaskoheasseen kiytt00n T2 laretea vordaan kaynal het
paidauksesta postamisen lkoen. Lue nimi ohoee 1 panoenalusen,
mitarila arustetun annosihaaattorn (pMDI) mkana tomitet
ennen kiyt163. Noudata aia t83karin oheta

Poista tulpat sekd pMDEsta et suskappaleesta

Tarkista ennen kayttod, etei bitteessa ole vaurioia ti putuvi 052

Po + veruat esneet ta roskat itteesta 4 valnnasest
maskista Latetta ei 522 kit 05 jokin itieen 05 on vaurioitunut 12l
puuttua kokoonpanosta. Ota yhteys Phifps Respironicsin asiakaspalveluus,
jos sinula on kysyttavaa ta jos haluat vahtaa OptChamber Diamondin

Kaptentsessi OpiChamber Damondia LiteTouch-maskin kanssa aseta masks
suikappaieen PN ja kerr kevyests kunnes se on tukev;

Tyoons pMOI tukevast paitytuipan (sovitimen) joustavaan aukkoor ja
ravista saten pMDIn ohyeiden mukaisest.

Laka ettt ankapgesn sl He«vu doc Al
Pl ala

Mkl it s e 5 e Lo e, Jos takan on maarinngt

st kerran o
Fidista setirhengayei 05 i m:n»mgnyw tauksen mwswer.

sta yFS manitut ohyeet tarpeen mukaan (6A)
pr et postoventill Kion skana (68)
Atk . hilh akana (6C)

Pidata hengitysta korkeintaan 8 sekunta ta
ammatiiasen antamen ofyeden masest

OpeChamber
SVENSKA  Bruksanvisning
Endast for anvandning pd en pat

Apparaten kan anindas genast nir den tgts ur embalages Fere
k3 G 52 G153 VBTN KM AVEIngama som medRljer
PMDL.Fes allt din Lkares anvisningar:

Ta bort hylsoma frin bide pMDI ach munstycket.

Fore anvindnng inska apparaten for skador och delar som
ks A evetuets rmmance el e 503 i apparaten
och masken (tihal) Anvind inee apparaten om delar sinas elle 3r
skadade.Ta kontakt med Phitps Respironics kundtjsnst om du har ¥gor
eler om d miste byta ut din OptChamber Diamond,

Nar du anvinder OptiC Diamond med LiteTouch mask sia
Gu placera masken p3 munstycksanden och vrida varsamt tls den &
ordentigt pd pats.

Satt in pMDI ordentigt | den flexibla Sppningen | inchylsan (adaptern) och
saba sedan enligt anveningama for pHDL

Shut lippama runt munstycket 53 att de Rirseglas titt Andas ut Aktivera
genast pMDI en gang och bia andas in gsamt Ands in langsammare
‘om c hor vamingsuder for nandrings$des. Hill andan | hogst

& sekunder aller enligt anvisningama fran din hakowdndare.

‘anvander mask ska du trycka dan mot ansiktet och hilla den pd
plats 53 att den halker it Om in likare ordinerat ytterigare doser, ia
du upprEpa OaNNIMNda svisningar enfgt benov. (64)

Tack inte avioppsentien vid anvindring (68)

Blockara mte vamingen for hogt inandningsSede vid anvandning (6C)

‘OperChamber Damond anti-seatik vaMi tuema odacigi
TURKGE  Kullanam taliman

Sadece tek be hastane: kullzmy ignd.

B citaz ambalsdan ghanlp dertal kulniabit, Kubanmadan 8nce buradshi
ve pMDI (Dasngh 0igills daz inher) e birkkte gelen talimat ckuyunz.
Darma doktorunzun talmam ey

SMDI sitinin ve g kapagey chkarne

Kullanimdan dnce chaz eleyerek hasark veya sksi parca buunp
ediiz. Chazcin ve opsiyonel miskeden her tirs
i veya binkintier temiziyn. Hasark veya eksk parca
et eyt ved i by of et R
iamond cihazn: defistrment gerekiyorsa Phiips Respeonics misten
hameteri e irtbat kunnz.

OptiChamber Diamond ohaa LiteTouch maskesyle birikte kullsnrken
maskey: ajuiiga yerlestnip, sajlamca yenne oturana kadar haffge ¢ewnine.

pMDI cihazni us kapagnn esnek ajzina (adsptore) sagiamca sokup, pMDI
almat uyanna sikeleyne.

Dudrncs rve crmepecak s e yrinis Noks
verirez Derhal pMDI cihazn bir ez Galsunp yavasca

e Sohent 3 b sy e ks e o
Nefosinai 8 sanyeye kadir veya safik bukam géovingn yiedg sire
kadar tutunuz.

Maska kulanyorsing. hava kagrmamas: £
tuturuz Doktonun ve daz ahman soylecyse yanddd taimas
gerektiy adar tekrarlapne (6A)

Kutarsm srasinda ok vars kapatmanna. (68)

Kulanm srasinda soknum yGksek aks ikaz engellemeyiniz. (6C)

AnTmeTaTinea xasndie xamepas OptiChamber Diamond
YKPAIHCHKA  Incrpyiasi 3 swxopucrasa
A

AOPHCTING AWK AAI TELIKHTOM

el o o e IRy i
[lepea amOpuCTaream NPOUTATE i TRy 2 TKOW HCTPPAY, WO
NOCTIMFOTICA & KOWNBKT] 3 i HNATOPOM MO, 32634 AOTPIMYITEC
KRB0 CHOTD AKIDA

T KOANZ04 3 ranATOD PMD Ta wyaLTyIG.

TP SMOPMCTarsiibe OFARMATE MDHCTDI Ha FGREHCT MOUKDLNEN
ey AeTiAgh Bussa By CrOpOws st 80 e 3
PEMCTRON 72 MAKKI, D MORE FOCTE AT & KOuExT, H

BRHOPHETOOYAT PWCTFAI, A0 AQTAN! NOUKOAMEN 460 By, 3 YoM
Siracramou, 350 s 8ba rOBar o Kty OPRChITIRE
Diamond, 3nepTaiTec 40 Bisaihy OBCAYTOSyBarees KAGHTIS KoIGHI
Pilps Respironcs.

varwen Kawapu OptChamber Diamond 3 acok
NGCKy AD MyPALITYYE | OBEDENIO JMPyTITL T,
A0 200 FRATHO e IDHCYETHCR

BCTasTe ieranAToD PMD itke0 B 1 a0s% OTBID 330nyuscn (AINTED3). 3
OTiA CTPYEITA HOMD BIANOBANO AO RCTPYLL: 3 BMNOPUCTR S HIBARTOPY
pMDL

L0 DROAITS yvastTyK ryBami. 3005 B BIADI3y NpuBeaiTs
b 8 410 | FOWRAITTE OB BT SO B NOMPETE
BN NONEDBANEr R HrAAITOD, BN CA CroslAarri
FTpUnaAlTE Ao TPHEAGIO 16 B SO 360 ATIONANO AO TKAMOK
Guanun Chéur OXOPON MOPOS'.

FINUI0 8¢ AOPVCTORYETE MGy, IPATWCNTS T 20 OB | v

LA CAITE, ACKN ECHA & SACYETLCA. D AKAP NPCVERS i
ADATHDB AOM b DA NOTPEGA, POBTODIT AL JAQ4E 8 ICTDyLox
e (64)

He 33EH BT mary Coasit KA 1A E maopacTame (68)

Tl GG BOPACTaN - 12 SHPVBIATE CHHaA NONRPRAMEIH INATOP
PO wasarsreA T, (6C)
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OptiChamber Diamond 37|YX| WE &S HY| (valed holding
chamber)
B30l AgYy

WIERE.

ol 7I-?c KA S & ul2 ALS Y & URLICH ALS W,
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2@ SIS XIAE at=:
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OptiChamber Diamond B LiteTouch OFA 19} 20| AFS S o,
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visdmuindrdeniulaihelin OptiChamber Diamond oanthmiRueBNTINABAERULaYIad I riglsl mravg fsum e Fudnilemmmely | dleld OciCramber Damonc fumbnn LieTouch anmimniiy | seavasmemiuilbalosindnmis (dodin) sowiadis vimfu | seminzzonisdisdlylahnua:dmhnliuiv welseon nn @ildmhmn S i i g Wivum
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el phies sl PABENANED 4 viasiBusipaiou OptChamber Damond il winnild (60)
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‘Cautions: Use the device only for its rterded use  described n these
rstrucions for use. Folow the Ceanng insnuctions given. Do not wash the device
o mask in the dishwashes. D0 N0t use o reconmendas Mmethods of materias
10 clean the device or mask.Ensure physicars dosage insinuctions are folowed
Do not laave the device and mask unattendad with or around chikiren If unsure
how t0 use th device contact your hesthcare prowder

Indications for use: The OpeChurrber Diznond valued hoking charmber device
s tenced o be used by patienss who are under the care or teatment of 3
piyscian o Icensed hesh care professonal The device is ntended 1 be used
by these patents 1o adTinister serosoigad medcation from most Pressurized
Metered Dose Inhlers The intended environments for use ndude the home,
hospitals and cincs.

Importane SAVE these mstructions and store n 3 safe piace. Folow manichrers
insiructons that come with pMDN ihaler This devce and the optional mask do
0% Contan natural nubbes lates WHEN ot i use SIONE the Genace and optondl
mask n an appropritely cean plsce. ke in 3 cean polbag

ENGLISH

Cleaning instructions

h is recommended that the Oo'.{)ltme( Diamond VHC and olxaw
be washed once 3 not tamper

T T o Opanie D HE B g G

only as directed. Do not sterilze or boil

Device: Agiate parts 0 warm soapy water
with liguid detergent for 3 minte. Alow

5 10 souk for 3t least 10 minutes.
Maske Agtato in warm, soapy water for
2 minutes or soak for 10 miutes.

Pull off prosective cap. (A)
Remove the end cap. (8)

Ratate the
mouthpiece to
¥ g the mask, remove. dsaemble.
the mask.

Rinsa device and mask with cean
running warm water and shake

s excess mosture. Let al parts
air dry thoroughly before.

W using a mask, replace
onto the mouthpece

g Cursba stk S pegrsays i g
peturivk J

At ok paryieganan bkanp (aked bkl cunber)

Glerkan rgan mencuc i o s de Jargan

e o sty Ay A Y ik Griehadan k. mebeaian st
atau masker. Pasthan petunyok dosts okter it Bingan meringgakan St at
rasker targa diwasi dongan atau d) sekitar anak-anik. fia merasa ik yakin
dengan cara menggunakan a2t s Nubung Denyeda perawatan kesehatin Ands

yang berizn Alat inl ituan Ltk digunskan olh

memberican oba dengan aerosol dan kebaryskan pMOI (Pressurized Metered

Dose hhake). Tujuan Inglungan pengguniarnya mencakup rumah, rumah sake
ink.

Panting SPPAN peturiuk ik Gan taruf di tmpat ang aman I peruryk
pabritan yang dbarikan barsama cengan nfuler MDY, Alt i dan maskar

opsrsys teak mengancing etah aret St sedang ok dgnan
smpan 2 din masker opsoral d terpst yang bersh din layak, sepert datm
bareong phstc bersh

i Povtive: 1020 zafizent wheadng [ro jeho urteny el . juk &
POPSING v om0 navodu. Cstéte zafzens v soulad s paskytuaymi pokyy.
Nemyfe zaftzen an masku v mycce nadobi Nepoutivase pro Catéry zafizery

dodrso
23geni 3 maska bez dozory v pAtomnost doti Pokid si nefe . j3k 1010
pece

Indikace pro poudict Inatn nistavec < ventle Oy
Lrem v Pl pacen o kiard peuf oo Kerd KTk nebo pofesordin
Eacuidy praconks piky ondKenin Zuken o o o pout!
s8mito pacenty pi podivany 3enosolonch ek 2 vestiny Hlakovich Givk

o 2o o rtand o0 BOdl v rosfed dordenon eoae: 3 Bk

Dilee USCHONEITE S 110 pokyny 3 e e 1 bezpaén mise. Rike s
ey k akovemy dakorsciy inhalstor Toto
2ttt dophlod misa o f pArock atex. Key2 zantent a dopithowou

asku nepowivite, ot e 1 vhochem Cistém miste, napfidad v Cstém
Phmtbcari 0.

verwendet schweriken. Die Tede 'rhroesem 10 Mvme'-
Es wind empfohlen, die OptiChamoer Dmv«mwme« maVentil wurde, die Maske sbrshmen. fosko: Zoi
Lnd de wabweise verwerdbare Maske ereral in der Woche 2u rerigen
Achung 8 o R v Optihietver Dimond Vorschakkammer
die Vensie ncht manipuleren oder entfernan Nur nach Arieeung resnigen.
Nicht sterilsieren odar auskochen.

Splime Karien cdr 10 sen
fogen s

o Tole

volstindg an der Luf rocknen

drefen Die Ab-
schlusskappe wisder 340
de aufsoron

wieder am Mundstick
befestigen.

ESPANOL

Instrucciones para la limpieza limpieza

Se recomiend Gus i CAMAa de reLENCon anGESKAKa Con Vi
OptiChambar Diamand y i mascarits optativa 0 lven semanabmanta,
Precaucion No toqve 1 qute 5 ikl de sy cérara OptCramber
o. s Impeza Limpee el

Ie ndica No lo esteriica r hierva

Dispositiva: Agie (35 piczs en agia

o (3 tapa protectors. (A)
. (8) 13b00s: bia urante un ML, usando

Extraga a tapa posterior
S s mascarila, et

Gire & boquila para
dosarmaria

Aghela en agua abonosa tha
Gurante 2 minutos o el en remo
Gurante 10 mewtos

Enpuagso ol dspositive y
e e

ohvor 3 ma
coioque & boquila en

tapa de Cerre sobre

Si us3 una mascarila
reemplacets en I3 boquifa

TrpAoe T, oyies xaBapiani: mow HpeyeTal. M TAVETE T cuaean 1
1 B0 oF ATTPRO T, M1 XENEROTOIEITE EB0S0US f hikd Yia

v kofapicere T auoxeu] 1) 7 pooka BlaiwBcine G AxoADUBLITE g
8ryieg Bbang rou aog EBwot © rrpéc, My odffvere m ovoxeud i m
HOOKG GNOETPTY uE NBRHA ) KOVIE o NGB Edv B2V CioTe aiyoupol
TG MPENEL V0 XPIOWONOIEITE QUIT) T1] CUOKELI, ENFOMUVITTE E 1OV
YRIOVOYO GG TPOXD.

e ) gpowTiBa A Bepantia v KaTpOY 1 ETGYYEAATIG UYEIOVOLKD
7ap0YEQ. H ouectu) mpOOGILEI G XPian Gnd QuTOSE TOuC oBEVCiG
Y Koo dapycou e 1 popde expeparos and o

ciamve werpnpLuy 8dang urd rigan, To
oD s NGBS 13 PR PepGUONL T O 13
VOOOKOLEIA K01 TG KAVIKEC,

BAHASA INDONESIA Lepus tutup peindung (A) | Putar bugin muie | Alae Kocok bagan-bagiannya dalam ar sabun | Bis sat dan masker dengan ar | Untuk merangiai varg, | Jha mengauraian n.,m Brig kun donre arcrdig t det forml den er beregret t . Indiationer for brug: OptiChamber Damand holdekammer med ventl er Vel s S e o e N A Bl S F
il R Anghat tuup bagan uung, (B) | untuk melepas Parga den ceenen car selara sty | hargtbersih g mengle i |t bigon okt | mases tempan ke e Foig ce ghm musken | berogrer b brug for patienter om er undor behanding af n Lege. Anorcringen Derng arcrning
" e menggunsan Mmaskes rargiaan. an bigi Eoyang-goyang uap embad yarg | pada kotak don puar | Galam bagan . ™ e viske | en cpaskamaskne. Bruy Abe metoder eler matenae sorm e beregnes bl 2 Druges af Gsse patenter t adminsyrenng o aerosolseret it i i o Sy bl L
Seslemendilon g VHC OpiClanber Davnond dis muser coionas | argt s el ek Mtk Ko b Barian seurun bagan | kuncinga Rangial varg e bl ] e socrcnrgn e ko st g g | o s e B cvee o achier Do b g den valghie raske pa e« passende rent sied s350m | &0 ren plastk
il s hagt seama 2 meritatas | mengerng dngan cara dangrikan | bagn i g e Eheriad kke brug | hemmet o3 ps hospedler og Kinkker:
VO Dedlhatas Bancd g e bt rendam s 10 men e meydhsh ook dam k. e 8 S o 3 1 2 4 o 9 g G
o PEATTACs B e AT S it meringka g
arcrdining, 53 henvend g bl din fepe.
Dis Gorat rur 2u dom vorgeshenan, n deser piChamber D: o an Ort abowatven
CESKY Tahem seyméte ochranny kryt, | Otacenim seiméte Zafioni: Ponofte soutiasts oo teple Oplichnete zatieni 3 masi zafeeny | Jestize poudiite masku, beschriebenen Zweck verwendan. Die bereitgesteften Reinigungshinweisa den Gebrauch durch Patienten vorgesehan, die von Arzien odar zugelassenan Die Antungen des Herstalers fir das mit Treibgas betriebane Dosieraerosal
pro Ecini (A) Sejmete koncowy kryt. (B) | rdustek. ot ot a provepiesefo po.dobu | Caiou bk tepio vodou a rasadhe rdustek na nasahe j ra ndustek. beachten. Weder Gerlt nech Maske in der Spamaschne renigen. Zur Reinigung | Therapeuten behandet oder besreut werden. Das Gerd =t zur Verwandung befolgen. Dieses Gerit und die wahbwesse venwendbare Miske enthahen kesnen
D@’WL " e DR HIC B Jestide pouthite masai jocd i Nechipo soton odmos | preytatnou vods 2 it | koo o des Gerltes oder der Maske auller den empfotienen kene anderen Methoden | durch teso Pationten zur Darrecharg ven Medi Litex s N ferr ficht i Gebr:
Ciere crpisl ariary Ope Dl dvHO o ou | odtratie omént 10 minut. Maska: Ponofte do tepie | Prod opétovym sestarenim phponite. Nasacke Schersiilen, s G s Heiich | v do msten it Troges benebenn Doseraeroln bsim Do optionalo Maske an cem geegnoten, sauberen Ort i anem suberen
masky ednou i Upazoment S venuly zaieni OptChirmber Dismond ot et ez po dobu =i nechee vischay soutist | komon koncou der Dosienung befolg: werden. Das Gerdt oder die Maske richt vorgesehenen | 2 Hause sowe in Kinken
UFIC baham Citeni niek nemanpubgs  newrimefe fe. Cotets anien 2 mens e, adchee oot po wyihnout plscbenin vaduchu. el e, o Mo von Kidern lassee Warw: hiricheich das Gebraichs deus N o
whracng v soulad lesteriizugte 4 nevyvafuse je. coby 10 minut. Wlel\ ‘bestehen, solen Sie sich mit It rerapeuten
DANSK Tag den beskyttendo hatte af. | Droy pd mundstykkat Delone bovages kraft Skyl anordningen o maskon med | Samies ved at placere | Huis du bruger en Procauciones: Use of dispositvo solamante pars of 1o Guo 50 desribe on estas do OptiChamber GUARDE @5tas mstrucciones y aiacenalas on Rigar sogiro.
(A) Frem endehasten. (B) for at skille den ad. Omkring 1 varmt sebevand bisat fydende rent, rindende ~1’mun<‘.dxys\ mundstykket over maske. s set den pd instrucciones. Cumpla las nstrucciones de impza proportionadas. No bve of Diamond, estd destinada 3 wso por parte de pacentes bap ol cudado o Currpla s mstrucciones del fabricante, que vienen con sus nhalador pMDL
Rengoringsvejledning Hos B bruger en maske, 44 el | e it Lad i | e mundstykiet i, dispositvo i i mascanika en b vadora de koza No use métodos n materales | tratamisnto de un médo o profesonal santano con fkenca Bl dsposiivo s gy | masars gt o cortenen gom e st
Oet arbefaes, at OpiCharrber Damand VHC'en og den et amvendte §om masken blog it 10 i s ale dele l'm Prdeer s |veamiagese recomendada para limpur mascarita, Asegirese de ] i a Miererat 0o e e, pua mascarita opatua €n L 560
ke ks 0 g om g Focsel i P i o e sk bainden I varmt sabevard | 2 mintter Sat endehiatien pd cumpir con s instrucciones df médico sobre I dosi, No deje o dispostvo | en serosn proversentes de 1 mayort de los inhalderes de Dosis Medscss gl sepiata o epems o b 8 pletons it
verieene fra OptCharmver Diamana VHC under renganngen. M3 kun gores Vior S 1 o 110 i tammarct 12 mascarils in atencion uanco haga Ni0S PrESentes, S 10 883 SE0 2 Presin, Los ambientes previstos para el s incayen i hogat 06 hospeaies
fen B ndiingerme. PG e serilares stlrirges sobre c6MO usar este dSpOSD, COMACte 3 Su Profesiond MEGCO. ¥ las ginicas.
DEUTSCH Schutzkappe abaiehen. (A) Das Mundstick zum | Gerat: Die Tele eine Mnute rg n Das Gerat und Ge Maske unter | Zum Zusammense; ‘Wenn eine Masie MpoduldEag: Xpnosomomart T uoxEuf] Ve Cluduna Pt TV EvBeifesg o yphiom): H cucweun) avriorarod aupodagoy e Sakfida Inpovrws: GYAAZTE aurts ng obyies xa: amobxeiort g of £va GodaMe.
Rei abnehmen (8) abspiilen und das Mundstiick aul ” dese TPOORLAUEVT XPAT TIE, ST, MEPYPAPETS: o BuTés T, OBNYILS xpong | OptiChamber Diamond cvbeinamas i xpfion and aolieveis nou Bpioroviar | utoog, Tpfare mig oBNYiLS Tou KETAKAKIOT NOU TREXOVIG: L TOV
Range Wemn die Masie: denen Wassermickstande durth

SMDLAUTR ) quoxcut) €01 TROGIPETIER G ey Mpyow
oud £AGIKO xaouTaK, Ory Bev XpTenysomontis amoBnKelre
CUOKEL K1 T MPOGIDETIKT KA oF £v0 KATAAYO KOBAPA WEQOE, drut
it KaBaph rGaTIRA caXOAD.

Mise en garde : N'utisez Ce dispost que Gars e bus pour fequel i est décre
s ce mods dlemplol Suvez les rstructons de fourries Ne ez
pas le dspostf ou le masque dans un lave-vaissele, Nutisez pas Ges méthodes
u des matériaux non recommandées pour netioyer fe Gspostd ou le masque.
Sunez scrupuieusernent les mstructons s dosage dh médecin. Ne Lassez pas le
dispost ot le masque sans surveilance en prasence dennts. 5 vous na st
pas comment utsar ce Gspostl contactez votre prestatare de 5o de sante.

Indications thérapeutiques : Ls chambre de stockage de produs 4 valves

0 par ces patients pour
cament par inhalation avec la plupart des adrosols-doseurs
sous presson Les enviomements préass pour un tel emplol induent la
résdence du patient.les hopitaux et s clinigues.

Importane : CONSERVEZ ces nstructions et ranger 1es en s s Suves b
insiructions du Gbricant qu sent jinees  Mihalateur pMDI Ce dsposed et fe
masque en option ne contiennent pas de caoulchou atex naturel Lorsque vous
e vous e servez pas. rangez e dsposi e le masque en option 3 un endrot
propre % comme cans un Fojybag propre.

Preporutuje se oprati OptiChamber Diamond_antistatthu komony 2a pohrany
5 ventiom | opo sk jodnom fjedno. Pasngx Tyekom €enia remoite
nepropisno vt i odstrarit vortie 5 vata OptiCharrber Diamond

ar smuchempmm;o«,wNe

dstrane masos 10 mincea. chaee  topicy
2 moute & namaksite 10 meuta

ancstatithe komore za
Stenfzrat i kubas u kipoto)

dielove ra zraku prie ponomog
sastadany

stadte krarp kapiou

2 Jefict un Masky bez Leraudsbas e baTiem vai bEM tunem. J2 skadn nesndt
1 Retort 50 iericy sainietes ar san veselibas apripes sedziiu

m paciertien,
V6 70 belko o sty Govs sedens aionem, Precoets ka 4 1
letota majis, shrvicas un kinikas.

EAAHNIKA o ;pwvvlvm(e Mepiompéyre o } AvabeioT Ta LEapTuGTa Zemhtvere m uuxol;;ﬂ Py Tiavata Edv xpnowionoiiTe o
g (4) Bydhre 10 eramdyio Y 00 o {10 aNOWONEDO e @ e Leend uora.
Osnyies e s v i | e e g e | ey ol et Korstie reds, 5o 22 e upotrebs prea ops + o4, Indkacie 22 upotrabu: Anttatcia bormora 23 pohran 5 veriiom OptiChamber | Vano: SACUVAITE ove upute | ponvanita 7 i Sgumom mjests Siedite
Suprinas va mtvert 70 OptChamber Damond VHC ke wiw mpoaigers) | yonaonoeire  yoxa. SEoprhiara va goueboowr T 108aS. | v 0 e s eplaosa oo | v oSt | b \putams 23 upoirebu. PricrEaage se danh uputa za Gicerje. Nemojte Darnd o 1 cp oty 3 s et pod sratveno | s ot s doke 3 riorom od o s e
yaowa cibouobiaia Moooxts M ncedlere oine i adapoere i Sdaptare my 160y orov. Mboa: AvaSeiore 1 utoa | Agaare va eZgpriaro va v npaTstTe prati uredy # masku u S0 23 prnE Do rodia i mdes egem O | O ure  oprionsin mska ne sadeiavofu prirodi gumu tteka Kad e o
Bahibec amd 70 OptCrami VHC mow e g m b0 o Geard iXpo i 2 A oreywioow kG cTovatea | yia vo ehedulel nemayte kst matode ik materyae koj sy preporon. Morate 1o e e s st o et Yo pi s Sl o, pohranite o Lrodaj r odgovarauce Catom miests k3o £0 0 10
oo Fooptr oot Sowbion 5 75 0By csopyoi youare  enil 10 e npw G T Encrcowapy St ks st Ne kil vt 8 e Souo & i s pod ko § el S, reins et | Gta O e
MY TO GOGTEIPUNETE OUTE v TO BPOLETE 0ko djeca bez nadzora Lkolko nste Sgummi Kiko kofstts ovy uf upotrebe udjutup ki boifice | kirke,
Tou Balduou Komalrage o svancs Genta
FRAN Ratrez o capuchon Fates tourer Dispose : Agtez los picces dans de feau | Rincez le cspose o fe masue 3 remonter. 51 vous utiisez un =
(;AOS protecies (4 Terbos buccal pour | chsels Smccnaee v do 04 o robunt (s st | pacer Farnbouk e s Tombot Lo 3 soltanto per nelle Jerogators a vahola OptChamber Diamond & Importance: CONSERVARE gueste istruzont in un hiogo sioum Segure le
Instructions pour le nettoyage Fobturateur dcwmré .m le démonter: iquide e minute. Liissez les propre), et secouez jeviner | buccal sur a chambre present struzion per Fuso, Segyare e stnations o pula descritte sopra. Non destnto aluso e, parte di pasent che 5000 in Cura da un medico. istruziore del produttore delf nsatore pMDL Questo dispostno e la maschera
1l s recommande de laver s chambre de stodage de produt 3 vahes Retres lo masaun » pices st Texces dhumidie. Lassez toutes | o fates tourrer pour lzvare § dispostivo 0 1a maschera i lvastonghe. Non usare metod 0 materisi | Il dispositvo dave essere usato da quest pazient per gomma natrde. Q nwso,
OptiChambar Diamond et ke masque en option une fois par samaine. futiser 10 minutes. Masque : Agitez cars de feau | les péces sicher complt vermouiler en place. non consigiat per lavare & GpoRtiva © ks Maschera. Seguine myorosaMeNte. di farmaco ds nakaton predosati pressurizzati. G ambenti ne qusl pud 1 dsposiin @ s maschers opzionsle devono essere consendati f un bogo
Mse en m& il ne. Lnl pas altéver ou retrer fes vaves 02 votre chambre neuse pendant dewu T libre avar de les remonter neez [obturateur le istruzion di dosaggio fomite dal medico. Non lasciare 1 dispositve 0 la essere ysato sono Casa, ospedal. ambulston adeguatamente pulito, come una busta & poletiene pulta.
Opt:Chamber Damond perdant e retioyage. Nettoyez & sevement ou issez immerge pendant 10 minutes. denrémita sua aschera 313 portata o bambin senza superveione. Se non € sk 6 come
ru\l’mmtﬂ e rvﬂrmmm tre Faul ni la steriiser, ni la fro boulir. o usare questo dispositvo, contattare il medio.
HRVATSKI Sinite zattar lapios (A) Fp— ‘Ureder Mtiopte Ofclove jed minan & | Isperice ureds) | mak sa Basom | Kako b ponovmo. | Ul Feristis mases ek itope i thai parodatajam mérken k3 noad 133 eiotanas | Lieodanas ndidas: ptChambor Dimond ko e o vrsy © Sk SAGUABAJET o kel un et o ol vieh kot o
Odsranite ks kapis (B) | okrette nastnak 22 | topof sapunc od tekute deserdiena tekutom toplom vodom i streste | sasal, stante nasauak | state ju natrag na istruleid levBroges minguos fBanas norddumes Nemazpijet irfo vai mass | india pacentiem, kas anocas rsea v icencita veseita SO rbalmoram 5 jeke un cvsles rraska nesx
Upute za iséenje hrcdspca e ity b iediagl] it i Frowel st o6 va maskas s neltspet paofmunus va | apeind S0 el ir paredates hetot Sem ar evadit s Jercsoks s i s Ko e i b gt 1 ot

PRmero 2 e, perram, 53 poletiens masnd

ITALIANO
struzions per b pulizia
i accomnda & s [erogsor 3 ahols OpeChunter Damond (HO)
imeno una volta | sestimana Attenzone: Durante la
0 manomettere. Ie vavole deifOptiChamber
amond. Puire sotanta come indicata, Non stenkezare né ballre

Rimuovere |l cappucoo. Grare i bocaglo per tare le part n acqus calds
protettio, (A) Rimuovere smontario,

3 coperura finale. (8)
503 53 s maschera, aimeno 10 i Mascher: Agt
atapor 2 mint 0 e
1 mmersone per 10 m

Saiscquare | dispositvo € la

Lascizre ascugare o part
¢ ente prira &
rmontare

Per renoreare i
dispastivo, cologare |
boccagho sulferogatore
@ ruotarko per
boccaria Remontare
s copertura finle:

deFerogatare,

Se 51 usa la maschers,
sopicara di nuovo
o

Vigrizae Az exchit caik megfeleioen

Foeos: O = Kovesse

P e et s st o i s ek ey
3 mishot mowgatégepben No hasznaion rem ot
Syl earee va a sk tehisir. Fahedend Wvesie = v MagoES

Op

ACrarmber Diamond seiepes

et aszenden orvos vagy egtességiyi e, letve heaniés att 4l

picersek dtal hasanlhatd, Az ek rendelteidssreden czen piciensok 42
ndands srcesos gy bedises o st gl

2716 MO inhadival kapott i s s a8 z cpcionils mak
e tartaimas temészetes gum lstexet, Hasrlaton kvl tiroja az et &
2 OpCiondis Masskot megfeleks tiscta helyen, . tissa poRtasakban.

wtasiisat Ne hagya 2z esckist vagy 3 masahon feigyeies el vagy grerekek | nhalakkbai A rendshesss ssernt kbrmyeset 9bek kiatet 2
kiimyezetében Ha nem bizios sbban hogy hogyn hasndlands ez a eszkdiz, vagy Kiika.

leppen kapcsolatba az onvosaval

Voorzichtig Gebruk het toestel aleen voor het bedoeide gebnuk 2095 De OptChamber D met kep i BEWAAR deze gebruiksaanwizng en ber hem op een vell

beschroven in dze gebruksaanwizng, DO OpEoge/en rorgngsmirctios vlgen
ot toustel of maskar et n 0an vaatwasser wassen Goen iet-sanbovin
methodan of materiden gebruken om het toestel of masker schoon to maken.

bedooid voor gebrudk door patkrton do worden varzoryd of behandeld
door e arts of bovoege zorgverienar Het toestel is bodoeld voor gebruic
oor daze pationten voor het toedienen van aérosoimedicatie ui de meesta

phats opVoig do mstructios van do fabrikant 6 bi e MDI halator 2yn
seleverd. Dt tosstal on het optioncie masker bevatien geen natirfjk
rubberiatex Wanneer hat tosstel &n het optionele masker riet worden

Recomende Que 3 cimira 0 ratencio s OpChunber Diamond | s s rerar i G, peo men. 10 miios Macara:
3 miscr oionl wfam s semanimere: Cutids Nio modfcr Agtar em dgua morma sapondcea durante
o o a6 vt 0o Carars do resn o vawiaca OpoCHm 2 miutos ou dewar submerpda durante

TERAOR UeanOR DOAR
CoTarmper DIond ne uriirec pI0GpaTe s oo Khees 2 ooy o Snserts s 50 1 10 samty

ooy i SRS

tomeo bvade 12 poutite, DocrEiaaee dodiny Nivad na Zistene. Zuracene in
masku neumyvafe v umyacke fiadu. Na Csteni 2riadenia an misky nepoutiite

re«dy ani materidly. Dite pozor by 53 codal pokyny lekira
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When folded to final finished size, this
is to be the back (reverse side) panel

When folded to final finished size,
this is to be the front panel
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