
De lens en de sonde reinigen/desinfecteren

De behuizing reinigen/desinfecteren

Accessoires reinigen/desinfecteren

ThermoScan®
PRO 6000 
Handleiding 
voor reiniging/
desinfectie en 
onderhoud

Welke factoren beïnvloeden de nauwkeurigheid?
• Schade, aanpassingen of afstellingen van de lens. 

Raak de lens niet rechtstreeks aan.
• Het gebruik van andere reinigingsmiddelen dan isopropyl 

of ethanol voor de lens en de sonde.
• Vingerafdrukken, oorsmeer of stof op de lens. 

(na een oormeting zonder sondekapje direct schoonmaken)
• Hergebruik van sondekapjes

Gebruik alleen goedgekeurde reinigingsmiddelen voor de thermometerbehuizing, 
zoals alcohol, 10% bleekmiddel, Oxivir, Virox, CaviWipes™, Clinell of SaniCloth. 

Verwĳ der de houder voor de sondekapjes uit de slede door deze naar 
voren te draaien.

Reinig de slede en de houder voor de sondekapjes met een vochtig 
doekje of een schoonmaakdoekje waarop een goedgekeurd 
reinigings-/desinfectiemiddelen is aangebracht.

Informatie over 
Braun ThermoScan®-
wegwerpsondekapjes:
• Gebruik alleen de sondekapjes van 

Braun ThermoScan voor de meest 
nauwkeurige resultaten.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik!
Gebruik voor elke meting een 
nieuw sondekapje. Dit is niet alleen 
hygiënischer, maar op deze manier 
krĳ gt u ook nauwkeurigere resultaten 
• Gebruik nooit beschadigde, 

geperforeerde of verontreinigde 
sondekapjes. Het gebruik hiervan 
kan leiden tot onnauwkeurige 
metingen. 

Dir product is geproduceerd door Kaz USA, Inc. 
onder licentie van handelsmerk 'Braun'. 'Braun' is een 
geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, 
Duitsland.
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Veeg het oppervlak van de lens voorzichtig schoon met een wattenstaafje of een 
vochtig doekje waarop alleen isopropyl of ethanol is aangebracht. Oefen tĳ dens 
het reinigen alleen lichte druk uit om schade aan de sensor te voorkomen. Maak het 
geheel voorzichtig droog.

Richt de sonde naar beneden en veeg deze schoon met een schoonmaakdoekje 
waarop isopropyl of ethanol is aangebracht. Maak het geheel voorzichtig droog.

Laat de thermometer vóór gebruik ten minste 5 minuten drogen. 
Zorg dat de lensopening vóór gebruik schoon en droog is

Voor extra bescherming kunt u een nieuw sondekapje over de thermometersonde 
plaatsen om dit gedeelte te beschermen tĳ dens het reinigen/desinfecteren van de 
thermometerbehuizing.

Gebruik een vochtig doekje of een schoonmaakdoekje waarop een 
goedgekeurd reinigingsmiddel is aangebracht. 
Gebruik een vochtig, niet te nat doekje om de behuizing te reinigen. 
Houd het display tĳ dens het reinigen van de behuizing naar boven gericht.

3.000
SCALE  

Gebruik alleen goedgekeurde reinigings-/desinfectiemiddelen voor de thermometerbehuizing, 
zoals alcohol, 10% bleekmiddel, Oxivir, Virox, CaviWipes™, Clinell of SaniCloth. 

Slede  

Koord  Gebruik een vochtig, niet te nat doekje om het koord te reinigen. 
Reinig het koord met een vochtig doekje of een schoonmaakdoekje 
waarop een goedgekeurd reinigings-/desinfectiemiddelen is aangebracht

Nauwkeurigheidscontrole:
Het wordt aanbevolen om de nauwkeurigheid van de thermometer
jaarlĳ ks te controleren, of wanneer wordt getwĳ feld over de klinische 
nauwkeurigheid nadat een test is uitgevoerd met behulp van de 
9600 Plus Calibration Tester (REF 01802-110).
Bovenstaande aanbevelingen zĳ n ondergeschikt aan de wettelĳ ke 
vereisten. De gebruiker moet altĳ d voldoen aan de wettelĳ ke 
vereisten voor de controle van de meting, functionaliteit en 
nauwkeurigheid van het instrument. Deze vereisten kunnen 
voortkomen uit van toepassing zĳ nde wetgeving, richtlĳ nen of 
verordeningen die gelden op de locatie waar het hulpmiddel 
wordt gebruikt.

De Braun ThermoScan PRO 6000-thermometer is een instrument dat geschikt is voor klinische toepassingen. De thermometer is bedoeld om de temperatuur van het menselĳ k lichaam te meten bĳ  mensen van elke leeftĳ d in een omgeving waar het hulpmiddel professioneel wordt gebruikt. 
Medisch hulpmiddel (93/42/EEG): Klasse IIa. Aangemelde instantie: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297). Fabrikant: Kaz USA, Inc. 250 Turnpike Rd. Southborough, MA 01772, VS. EG-vertegenwoordiger: Kaz Europe Sàrl. Place Chauderon 18. CH‐1003 Lausanne – Zwitserland. Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Welch Allyn adviseert u 
de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bĳ  de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelĳ k voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen. Welch Allyn behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wĳ zigingen aan te brengen in het ontwerp, de specifi caties en de modellen. 
De enige garantie die Welch Allyn biedt, is de expliciete schriftelĳ ke garantie die wordt verleend op de verkoop van haar producten.

Technische ondersteuning van Welch Allyn EMEAI
Tel.:+353 46 90 67790  E-mail: eme.techsupport@welchallyn.com 
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